
Meric ind ukcnosli a kapacil 

TESLA 15 M 36 6 



Mfiftrd INDUKSnoSTI A KAPACIT TP.gr .a bm 366 . 



Mvod k obsluze* 

* 




Mefi6 indukdnoatl a kapacit TESU BM 366 je elektrxmicltf mSttei pM 

atroj pro m&feni kapacit a lndukfinoati. Mal$ rozmSxy a vdha jej pfed 

Urdu j i pro pouzitl v dilenakd a opravdfakd praxi, lze jej v3ak pou21 
i pro be2nd me^eni laboratornl* 



POPIS 



PMatroj pracuje na principu resonandnim . MdfenA indukdnost nebo ka 
pacita tvofi epolu s vestavenou kapaoltou nebo indukdnoeti kmitav? 
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i 



obvod, na ktery se privddl vf napetl promdnndho kmitoctu. Pri naladdnl 



resonandninru 



uk d£e 



v^chylku. Ladici kondensdtor oscildtoru md stupnici cejchovanou v hod- 
notdch kapacit a indukdnostl, takde namdfend hodnoty odedltdme pflmo 
nod ryskou ukazatele. 



PRIPOJENl NA Slf 



P£ed pnpojenlm na se pfeavdddlme, zda je pflatroj p^epojen na 
sprdvnd sltovd napdtl. Pfepojenl 



zadnl stdnd p^latroje. Otddenlm 
droubu uproatfed kotoudku voli- 
de kotouc uvolnlme a natodlme 
tak, aby clslo uddvajlcl aprdv- 
nd sltovd napdtl bylo pod troj- 
dhelnlkovou znadkou. §roub pot cm 
opdt zadroubujeme a tlm kotoudek 
zajistlme. Je-li kotoudek v polo- 
ze naznadend na obr. 2, je pH- 
stroj pfepojen na sltovd napdtl 
220 V. V ndbdhu aerie byl u pflstrojti 



ae provddl kotoudkem pfepinade na 



i 




obr. 2 

pouzit jiny typ volide napdtl. 



PFeplndnl se u tohoto typu volide provddl po uvolnenl zajidtovaclho 
kovovdho pdsku, vytadenlm p^eplnaclho kotoudku a zasunutlm tak, aby 
dlalo uddvajlcl napdtl sxtd bylo pod trojuhelnlkovou znadkou. Po 
pfrepojenl je t?eba opdt pfipevnit zajid-Eovacl pdsek. Vedle volide 
sltovdho napdtl je sltovd pojistka a aiiovd zdstrdka. P*i p^epojenl 
pMstroje na jind sltovd napetl je treba vymdnit altovou pojistku. 
Hodnoty pojistek pro napetl 120 V a 220 V jsou uvedeny v odatavci 



"Technickd tidaje”. 



uveden! do chodu a m£Sen! 



'N 



PMatroj zaplndme Cvyplndme) knofllkem K1 ("citlivoat"), p*i demd 
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se rozsvlti (zhasne) kont»olni Sdrovka na prednim panelu. Pfed vlast- 

nla mSfenim doporuduj-eme nechat pfiatroj tepelnS uat^lit - cca 15 min. 

PfSiSkovj? pfepinad P (obr. 1 ) pfepneme do polohy Cx nebo Lx, podle toho 

kterou z velia in chceme mgfit. Mdfenou indukenost pfipojime mezi avor- 

ky Lx zem ( ▼ ), kapacitu mezi Cx a ± a to bud pfimo, nebo pomooi 

pfivodd. Ffivody mohou avou vlastni indukanoati (kapacitou) ovlivnit 

pfesnoat mSfeni a proto velmi mala indukanoati a kapacity nutno pfi po - 

jovat bud pfimo na avorky , nebo vlastni indukdnoat 
od nam£*en6 hodnoty ode 61 at. 



aamotitfch 



rovn 62 vykompensovat trimrej 



umlatSirtm 



pootoSenlm oaky 



pfrlvody 



^epinae K2 (obr. 1) p*epneme na rozaah, kte^ odpovld^ p*tfpokl4dan<* 
hodnotS mefena souddati. Knoflikem Id ae naatavuje citlivost el. volt- 

Z ZkZl “ d0lad5ni 0aciMt0 ™ d ° resonance je tfeba, aby nu- 

l U f r ° 8tJ4ed 3tupnice V Okoli teaky a nSpiaem 

f V0 Je pr0dl0u2e ^ nula 8 vychylky uvnitf ndj ne- 

llT ZTZ ' DrU “ 5erD * P ° lfakQ *P ra ™ “ P** vychylky neni rov- 
nS 2 vhodnd pro mafeni. V nakteryoh pfipadech tede totii el. voltmet^ 

”7 °7 ^ 8 mSrn * ° bvod J e Tim je zhorSena -pfeanoat na- 

staveni maxima . 

a»°ilikem K 3 ladime oacildtor a pfi reaonafinim kmitoStu, t.j. pfi ma - 
xlmdlni vyebylce m6ky indikadniho pfiatroje odeMtdme pod xyakou uka- 
zatele na pfialuSnd atupnici namgfenou hodnotu. P ro ka 2 ctf rozaah pfe- 

IZT M P ! l3tr ° J aam ° 3tatnou 3 ' tu Pnici, tak 2 e namSfend hodnoty ode- 
citdme p£lmo, bez prev^dSni. 

d^a^Hv 11 ™:°T Ce na naataven4m rozsahu > Je bud hodnota mdfend in 
h l v , / Pa ' y mim0 na3taven ^ r0Z3a h. (pak m&feni opakujeme v dal- 

l:: r:sr epir * ae K2)> neb ° je — z 



APLBCA&rf mMen! 



Mdfrid indukfinosti a kapacit je urden pfredevS im pro r adiot echniku 
zji§iovdnl hodnot souddstek. To vfiak neznamen^ , ze jej nelze pou 
v jiitfch oborech. Obecnd Xze j*ici , 2e a timto pfi atro jem lze mef 
vdechny velidiny, kterd je moSno jak^mkoliv zptiaobem pfev<§st na 
citu nebo indukfinoat . Uvddlme alespon jeden typicky pfriklad pou 2 



Urdeni mist a pfrerudeni koaxidlnlho kabelu. 



Urdenl mista, ve kterdm je p^eruden vnitfrnl vodid koaxidlniho kabelu 
je yeXmi obtiSnd. Obvykle se pro toto mdfreni pouiivajl apecielni pfi- 
stroje, pracujici na pf# na prineipu odrazu vln a pod. Celkem jedno- 
dude a a vyhovuj id p£esnosti je mo$no najit mlsto pi^erudenf pomoci 
m&pide kapacit. Obvykle je zndma mSmd kapacita kabelu, t. j. kapaci- 
ta kabelu na jeden metr. StaSf - tedy zmSfcit kapacitu pfreru&endho ka~ 
belu na jednoro konci a zmefenou kapacitu ddlit mdrnou kapacitou. V£- 
sledek ndm uddvd v jakd vzddlenosti (v metrech) od mdfrendho konce je 
kabel pfreruden. Pokud nezndme mdmou kapacitu, nmaixne md?it kapacitu 
kabelu na obou koncich. Misto pfrerudeni vypodltdme ndsledujicim zpd- 
aobem. 

Zndme tyto hodnoty: 

t - celkovd ddlka kabelu 

- kapacita nam&frend na jednom konci 
C 2 - kapacita nam&fend na druh&n konci 

Pak rzddlenoet mista p^eruSenl od prvdho konce je ddna vztahem 






c 



1 



Cl + c : 



kde vzddlenosti jsou v metrech a kapacity ▼ libovoln^ch ale stejnyeh 
jednotkfich. Pro vzd£leftoat mista pferudeni od druhdho konce plati 



analog! cky 



1,-1 



C 



1 



c 
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Pfreanost mSi’enl je d£na pfesnoflti pfistroje a pitesnofti , a jakou je vy- 

mSfrertf kabel, t.j* a jakou je dodrfcena jeho m£m6 kapac it a . 

4 

MSjtenl vzdjemnd indukdnoati a g Ini tele vazby . 

D\rd civky a Lj> ve vzddlenosti z jsou vdzdny mezi aebou vazbou. 
flaato- je t?eba Sinitel vazby k naatavit, nebo znA t vzdjemnou in- 
dukfinost M« PM nastavovdni vzdjemnd indukfinosti M se postupuje 
takto: 

1) Civky se zapojl do aerie a zmSM se 
indukdnost L^ b = + L 2 + 2M • 

Civky muai b^t zapojeny tak, aby r 
any si vinuti byl stejutf. 



2) Zamdni se pfivody jednd civky a zmSM 
ae znovu * 1^ - 2M 

Vzdjemnd indukg nost M je fitvrtina z rozdllu zmefen^ch indukdnostl 

L ;b a l ;; t „ 

M = - ab .7 _-Qb_ 

4 

Mdme-li zjiatit k (Sinitel Vazby), dosadlme do zndmd rovnice 

M 

k “r^r 

Cl^.a L 2 jsou zmdfrend indukSnosti ka2dd civky zvlA&i) 

a 

(M# L' b , L' bf 1^, 1^ ve atejitfch jednotkdch pH, mH) 
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TECHNICS l5nAJE 



Ro zsah in&ak&oost i : 



Pfeano3t mSitenl: 



Rozsah kapacit: 



Pitesnost mSitenl: 

Pfresnost ode51t6nl: 
Osazenl : 

Napd j eni : 

JiStSnl: 

PMkon : 



0,02 pH 

2.5 pH 

12.5 pH 
100 pH 
1 mH 



2.5 pH 

12.5 pH 

100 pH 




± 2,5 %, ± 0,02 pH p?i teplot£ okoli 

18 - 25 °C 



0 - 100 pF 

100 pF - 1.000 pF 

1.000 pF - 10.000 pF 

10.000 pF - 0,1 pF 

t 1,5 % + 0,5 pF pM teplotS okoli 

la - 25 °c a pro u > 2 s --: 



1 0,5 % na vSech atupnicich 

6CC31, 6F52, 6Z31 

120 nebo 220 V, 50 c/s 

taynou pojistkou v slt.obvodu 

pro 120 V pojiatka 0,4 A, pro 220 V 

0,2 A 



15 W 



RozmSry : 



260 x-190 x 145 



H M 



VAha: 



5,2 kg 



Pf 1 sluSenstvl . 

3 pMstrojem se dod6vd jako pflslufienstvl pftfvodnl arfov6 Sndra, 

a^5ek s n^hradnlmi pojistkami pro 120 i 220 V, n^vod k obsluze a 
zarucnl list. 
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ELEKTRICKA R0ZPI3KA 



Odpoiy : 



RT1 

KM 



odpor vrstvov^ 

♦s. 

odpor vrstvov^ 
odpor vratvov^ 

odpor vratvov^ 

# 

odpor vrstvov^ 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvov^ 
potenciometr 
odpor vrstvov^ 
odpor vratvov^ 



odpcr vrsiv3vy # 
odpor Vi j tvovy 



Kondensdtory ; 



. — 



TR 102 320 
TR 102 4M 
TR 103 16k 
TR 103 3k2 
TR 102 2k 
TR 103 8k 
TR 103 10k 
WN 695 00 5k/N 
TR 102 500 



TR 102 



i’.i 



TR 301 \Of/K 
TR 111 /A 



• • •».*. . - ' 



CIO 



C12 

C13 

C14 



C17 

C18 

019 



konde nadt or elektrolytickjf 

kondenadtor avitkov^ 
kondenadtor avitkov^ 
kondenadtor otoditf 
kondenadtor 



kondenadtor 



slidov^ 

dolaSovaci 



kondenadtor krabicovjf 



kondenadtor dola5ovacl 
kondenadtor keramick^ 

t 

kondenadtor ke ramie k^ 
kondenadtor dolaclovacl 
kond enactor slidov^ 
kond enactor dolaclovaci 
kondenadtor alldov^ 
kondenadtor slldov^ 



TC 519 16/16M 



TC 124 4k 
TC 124 4k 
IAN 705 06 
WK 714 31 5k/D 
TO 340 100 



TC 461 2x Ml 



TC 334 30 
TC 305 20/B 
TC 305 20/B 
TC 334 45 
WK 714 07 32/B 
TC 334 45 
WK 714 07 80 /B 
WK 714 07 64 /B 
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9 


C20 


kondenadtor jdolaclovacl 


' TC 334 45 


C21 


kondenadtor slldov^ 


WK 714 07 24/B 


C22 


kondenadtor dolaclovaci 


t i •• 

TC 334 30 


C23 


kondenadtor dola3ovaci 


TC 334 30 


C24 


kondenadtor alldov^ 


WK 714 31 5k/D 


C25 


kondenadtor alldov^ 


WK 714 31 5k/D 


C26 


kondenadtor svitkov^ 


TC 122 M25 


C27 


kondenadtor keramickjf 


TC 305 20/B 


C28 


kondenadtor slldov^ 


WK 714 07 100/B 


C29 


kondenadtor slldov^ 


WK 714 08 600 /B 


C30 


kondenadtor slldov^ 


WK 714 08 3 20/B 


C31 


kondenadtor slldov^ 


WK 714 07 100/B 


|C32 


kondenadtor svitkov^ 


TC 120 25k 


Ca 

Cb 

Cd 

ft ^ 


♦ 

C5 +• C8 paralelnd Ra-fcVl nabo R 11 

C18 + C19 paralelnd 

C24 + C25 paralelnd 



Oatatnl el* souddsti: 



Mdfrldlo 


1AP 780 24 


Elektronka El (6Z31) 


IAN 110 41 


Elektronka E2 (6CC31) 


IAN 110 97 (IAN 110 83) 


Elektronka E3 ( 6F32 ) 


IAN 110 43 


2drovka 


IAN 109 12 


Vlofcka fiSN 35 4731 


0,2 A/2 50V 


Vlofcka SsN 35 4731 


0,4 A/2 50V 



Upozorndnl : 



Elektronky oznaSend IAN 110 
pisfi* 



jsou vyblrdny podle zvlddtnich p*ed- 
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